Vážení,
rozsah a odbornost žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace si vyžaduje podrobné zpracování odpovědí v součinnosti s klientskými pracovišti. 
Zadavatel na došlé dotazy odpoví v co nejkratší možné lhůtě. Zadavatel zveřejní odpovědi ihned po jejich zpracování.

Struktura podaných dotazů:
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[bookmark: _GoBack]V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. 

S pozdravem
Lenka Lacinová
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Dotaz €. 1
Zadavatel pozaduje v pfiloze €. 2 Technicka specifikace pro Standardni inkubator

* Nékolik napajecich zasuvek do prislusenstvi
Rozumi tomuto parametru U€astnik spravné, kdyz se domniva, Ze zadavatel pozaduje vice

nez 2 pridavné napajeci zasuvky integrované v inkubatoru pro pfisluSenstvi nutné k péci o
novorozence (pulsni oxymetr, infuzni pumpy/davkovace, odsavaci jednotka, atd.)?
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Dotaz €. 2
Zadavatel pozaduje v pfiloze €. 2 Technicka specifikace pro Standardni inkubator

» Technologie detekce otevreni dvefi Ci otevieni podélnych bocnic pro automatické
zvySeni proudéni teplého vzduchu pro minimalizaci tepelnych ztrat

Ugastnik nabizi uginnéjsi technologii zvyseni proudéni vzduchu, manuaini vzduchovou
clonu, manualni spusténi zvySeného proudéni vzduchu pred otevienim dvifek i bocnic?

Bude toto obdobné technické feSeni zadavatel povazovat za splnéni minimalnich
technickych a uzivatelskych parametrt a vlastnosti ?
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Dotaz &. 3
Zadavatel pozaduje v pfiloze €. 2 Technicka specifikace pro Standardni inkubator

* police pro odkladani spotfebniho materialu

Soucasti dodavky standardniho inkubatoru je pulzni oxymetr, ktery je vhodné umistit na
polici.

Bude zadavatel nové pozadovat i pfisluSenstvi (vertikalni ty€, oto¢na policka pro oxymetr)
pro upevnéni stavajici infuzni techniky a soutézeného pulsniho oxymetru pro snadné;jsi
transport v ramci oddéleni?
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Dotaz &. 4
Zadavatel pozaduje v pfiloze €. 2 Technicka specifikace pro Standardni inkubator

»  Pristup k novorozenci odklopnymi panely minimalné ze dvou stran inkubatoru
o Moznost vyklopeni ¢elniho i bocniho panelu pro vysunuti matrace

A soucasné akceptuje ve Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2
mozZnost vyklopeni podélné bocnice (z obou stran) pro vysunuti matrace

Bude zadavatel nové pozadovat i oboustranné otoény mechanismus matrace pro jesté lepsi
pristup k novorozenci pfi invazivnich vykonech?




