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Technická specifikace

Plynový chromatograf


Popis: 

Plynový chromatograf pro oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 


Požadované minimální technické požadavky:

· Plynový chromatograf s plamenoionizačním detektorem pro stanovení alkoholu a těkavých látek v biologickém materiálu
· Plynový chromatograf:
· Split/Splitless injektor s EPC
· Split/Splitless injektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů
· nastavení tlaku v rozmezí 0 – 100 psi, v krocích o 0,01 psi
· kolonový prostor - vyhřívání minimálně do 425°C
· Minimální rychlost ohřevu pece 65°C/min v celém teplotním rozsahu pece
· opakovatelnost retenčního času do 0,008% 
· Detektor plynového chromatografu:
· plamenově ionizační detektor (FID)
· FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů
· nastavení teploty v detektoru minimálně na 450 °C
· rychlost sběru dat minimálně 600 Hz
· Headspace autosampler
· autosampler pro headspace extrakci musí být od stejného výrobce, jako je nabízený plynový chromatograf
· kapacita minimálně pro 30 vzorků (vialky o objemu 10 ml) 
· při optimalizaci současné zpracování minimálně 12 vzorků
· Garantovaná odchylka opakovatelnosti HS nástřiku pro plochu píku totožného vzorku <1.0% RSD
· Možnost pracovat s 22 ml HS vialkami
· PC a software pro ovládání plynového chromatografu
· součástí dodávky musí být PC (ovládací PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš, tiskárna a veškeré nutné příslušenství nutné pro řádné uvedení do provozu)
· Musí umožňovat splnění podmínek pro vstup do domény zadavatele
· Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM 
· Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL **
· Žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění
· Uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění
· Zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému
· Na PC k zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.
· Vzdálená správa systému
· Ovládání všech komponent systému z jedné datastanice a jednotného software
· Ovládací a vyhodnocovací SW pro ovládání systému a vyhodnocování naměřených dat součástí nabídky
· Dostačující UPS
· Doba zálohy min. 5 minut při plném zatížení
· Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu
· HW a SW kompatibilita všech komponent systému
· Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty


** Licence Microsoft Office 2021 Professional Plus EN Dev SL musí být trvalá, určená pro komerční organizace a musí být pro Zadavatele pořízena z vhodného multilicenčního prodejního kanálu společnosti Microsoft tak, aby licence Zadavateli poskytla potřebná užívací práva. Pořízení licence typu OEM (Original Equipment Manufacture), FPP (Full Package Product) či licence formou předplatného se nepřipouští.
Uchazeč je při dodávce licence povinen postupovat v souladu s pravidly společnosti Microsoft. V případě, pokud to aktuální pravidla společnosti Microsoft umožní, může Uchazeč využít možnost licenci dodat v rámci multilicenční smlouvy MPSA (Microsoft Products & Services Agreement), uzavřené mezi Zadavatelem a společností Microsoft. V takovém případě Uchazeč zajistí veškeré procesy, potřebné pro dodání licence v rámci smlouvy MPSA, včetně předložení příslušných smluvních dokumentů k podpisu Zadavateli. Bližší informace, týkající se MPSA smlouvy, budou sděleny vítěznému Uchazeči.
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